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RESUMEN 

Se realizó un estudio comparativo de 3 técnicas sero!ógicas (fijación de superficie, 
aglutinación en láminas y en tubos) para la investigación de aglutininas febriles con 
el fin de compararlas y ver si los resultados obtenidos con las mismas eran similares 
y reproducibles. Para esto se utilizaron muestras de suero de 100 donantes de sangre 
y 8 provenientes de pacientes con fiebre tifoidea y brucelosis en quienes se confir
mó el diagnóstico por el aislamiento bacteriológico del agente causal. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que la prueba de fijación de su
perficie se correlaciona bien con las otras dos pruebas y sus resultados son reprodu
cibles, por lo que nos permitimos recomendarla, sobre todo como prueba de descar
te al estudiar grandes poblaciones. 

'" Profesor Asociado. Cátedra de Microbiología - Facultad de Medicina. 
'" '" EstUdiante de la Escuela de Bioanálisis - Facultad de Medicina - Universidad del Zulia • Ma· 

racaibo, Venezuela. 
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INTRODUCCION 

Existen una serie de enfermedades infecciosás como las fiebres entéricas, brucelo
sis, tifus, enfermedad de inclusión citomegálica, hepatisis, chagas, etc., donde el 
diagnóstico etiológico pueae hacerse mediante el aislamiento y la identificación del 
agente infectante; sin embargo, existen algunos casos, donde este aislamiento es di
fícil, sobre todo en pacientes que han sido observados tardíamente o que han reci
bido previamente terapia antimicrobiana (1). Es en estos casos donde debemos recu
rrir a pruebas indirectas de diagnóstico, utilizando pruebas serológicas, con el fin 
de detectar y cuantificar la presencia de anticuerpos en el suero. 

Dentro de las pruebas serológicas, la aglutinación tiene un valor defmido en el 
diagnóstico de ciertas enfermedades como en las llamadas fiebres entéricas: tifoidea 
y paratifoidea, brucelosis y tifus (2). 

La reacción de Widal (3) es utilizada para el diagnóstico de las fiebres tifoi
deas y'paratifoideas, y permite orientar al clínico durante el manejo de un enfermo 
con fiebre tifoidea (4). 

La prueba de Weil-Félix se utiliza en casos de sospecha de enfermedades pro
ducidas por Rickettsias como: tifus murino o endémico, tifus epidémico, etc. Es
ta reacci6n no es muy específica, puesto que utiliza antígenos obtenidos de cepas 
de Proteus, pero es altamente útil en el diagnóstico de las rickettsiosis (5). 

En el diagnóstico serológico de brucelosis se utiliza la reacción de Bang, la 
cual utiliza como antígeno Brucella abortus (6). 

Todas las reacciones mencionadas, pueden ser realizadas tanto eh lámina, co
mo en tubos; la primera se utiliza como prueba de descarte en grandes poblaciones 
y es especialmente útil cuando hay que realizar gran cantidad de exámenes; la se
gunda se utiliza para confirmar un resultado positivo en la prueba en lámina y ade
más sirve para descartar reacciones de aglutinación falsas que puedan haber sido ob
tenidas con la primera; por otro lado nos ayuda a determinar con eJC:actitud la varia~ 
ciónque ocurre en los títulos de anticuerpos séticos durante los diferentes estadios 
de la enfermedad. 

Aparte de las pruebas serológicas en lámina o tubos, existe otro procedimien
to que permite estudiar la respuesta de anticuerpos en pacientes con infección enté
rica y esta es la prueba de fijación de superficie de Ruiz-Castañeda (7-10), la cual ha 
permitido contar con un método fácil, rápido, específico y altamente sensible para 
el diagnóstico de las mismas. 

El propósito de este trabajo es el de emplear las pruebas de .aglutinación en 
lámina y en tubos y la prueba de fijación de superficie de Ruiz-Castafieda, en un 
grupo de donantes de sangre y de pacientes con infecciones entéricas, a fin de 
comparar los resultados obtenidos con cada una de ellas y determinar la efectividad 
de las mismas. 
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MATERIALES Y MBTODOS 

Se estudiaron 100 muestras de suero, obtenidas de dOJl&1ltes de 'sangre del Instituto 
Hematol6gico de Occidente (Maracaibo), 8 muestras de pacientes con infección cau
sada por Salmonella typhy y 1 con infección causada por Brucella abortos; todos 
ellos confinnados por el aislamiento del germen causal. 

En é;tas 109 muestras se investigó la presencia de aglutininas febriles, median
telas técnicas de aglutinación en láminas y tubos (11-14) utilizando antígenos de 
Sabnonella typhi "O" Y "Hu, Brucella y Proteus OX19, obtenidos de los Laborato
rios Lee (Lee Laboratories, Inc. Georgia, USA) y la prueba de Fijación de Superficie 
en papel (7-10), obtenido del Laboratorio de Desarrollo Dr. M. Ruiz Castafieda, 
Hospital Infantil 'de México. 

Prueba de "fÚt.iinación en láminas: 

Para realizar esta prueba se colocan en una lámina de vidrio dividida en cuadrados 
de 1 1/2 pulgadas, las siguientes cantidades de suero: 0.08, ,0.04,0.02,0.01,0.005 
mI.; luego se les agregó una gota de suspensión del antígeno correspondiente a cada 
una de las divisiones, se mezclan de derecha a izquierda con un aplicador,luego a las 
láminas se les imprimen movimientos rotatorios por no m~ de un minuto y se ob
serva la aparición o no de aglutinación, siguiendo el siguiente esquema: 

a) 100" de organismos aglutinados. 
b) 75" de organismos aglutinados. 
c) 50" de organismos aglutinados. 
d) 25" de organismos aglutinados. 
e) menos del 25" de organismos aglutinados 
f) no se obstrvó aglutinación. 
Se consideró como positivas aquellas pruebas que dieron entre un 100" y un 

50" de organismos aglutinados. 
Las diluciones final~s con la prueba en lámina van desde 1:20 hasta 1:320; 

sin embargo, ésta prueba no es recomendada para establecer títulos, pero puede 
ser usada para conocer un aproximado del título del suero en estudio. 

A todo suero que mostró un título de 1:80 o más para Salmonella typhi "O" 
Y "H" Y Brucella y para Proteus de 1:160, se le practicó la prueba en tubos, siguien
do la siguiente metodología: 

Prueba de aglutinación en tubos: 

Para realizar esta prueba se toman 10 tubos de 13 x 100 los cuales son identificados 
con números del 1 al 10. Al primer tubo se le agrega 0,9 mI. de solución salina al 
0,8S"; a los tubos restantes se les coloca¡ 0,5 mi. Luego se agrega 0,1 mI. del suero 
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en estudio al tubo No. 1, se mezcla y se transfiere 0,5 mL al tubo No. 2 y así sucesi
vamente hasta el tubo No. 10, de donde despUés de mezclar se descarta 0,5 mI. Re
pitiendo este procedimiento, obtuvimos diluciones al doble del suero, comenzando 
con una dilución de 1 :20 hasta 1: 10.240. Luego a cada uno de los tubos se le agre
gó 0.5 mL del antígeno correspondiente previamente diluido en solución salina (Sal
monella Typhi "0" Y "H" Y Proteus OX19 1: 100 y Brucella 1: 50). Se mezclan y se 
incuban en baño maría según el siguiente esquema: 

Salmonella Typhi "O" 45-50°C durante 18 horas 
Salmonella typhi "HU 45-50°C durante 1 hora 
Brucella 37° C durante 48 horas 
ProteusOX19 45-50 Oc durante 18 horas 

Después de la incubación los tubos son sacados del baño maría y se observa 
la presencia o no de aglutinación, usando una lámpara de luz indirecta. Para la in
terpretación de los resultados se emplea el siguiente ~squema: 

a- (++++) Todos los organismos aparecen aglutinados en el fondo del tubo 
y el sobrenadante claro. 

b- (+++) Aproximadamente el 75% de los organismos aparecen aglutinados 
y el sobrenadante ligeramente turbio. 

c- (++) Aproximadamente el 50% de los organismos aparecen aglutinados 
y el líquido sobrenadante moderadamente turbio. 

d- (+) Aproximadamente el 25% de los organismos aparecen aglutinados y el 
líquido sobrenadante es turbio. 

e- (-) no se observa aglutinación. 
Se toma como título del suero a la mayor dilución del mismo que muestra de 

++ a ++++ de aglutinación. 
Con ~as pruebas de aglutinación (lámina y tubos), se tomaron las siguien

tes precauciones: 

1.- Los sueros fueron congelados a -20 Oc hasta el momento de ser procesa
dos. 

2.- Todos los sueros estaban claros, libres de contaminación bacteriana. 

3.- El suero no fue inactivado antes de practicar dichas pruebas. 

4.- Todos los antígenos fueron guardados a 2-8 oC. 

5.- Se utilizó siempre una suspensión uniforme del antígeno. 

6.- Con ambas pruebas se montaron simultáneamente sueros testigos positi


vos y negativos. 
7.- La prueba en lámina fue leída inmediatamente después de transcurrido 

un minuto de la reacción, tal cual recomienda la casa comercial. 
8.- La prueba en tubo fue leída inmediatamente después de transcurrido el 

período de incubación y tratando de no moverlos al ser sacados del baño maría. 
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Prueba de fijación de superficie: 

Este método consiste en utilizar papel ffitro de calidad y tamaño adecuado, el cual 
en su porción inferior posee manchas secas de antígeno 9,12 de Salmonella typhi, 

Brucella y Proteus OX19. La prueba se practica aplicando sobre las manchas los sue
ros en estudio, siendo requisito indispensable colocar sueros controles. Una vez 
aplicados los sueros se suspenden las tiras de papel dentro de una suspensión de clo
ruro de sodio al 8.5% procurando que al sumergir el papel, el nivel del líquido que
de un poco por debajo de las manchas, de manera que al ascender por capilaridad, el 
líquido pasa sobre las manchas, arrastrando la mezcla de antígeno y suero negativo 
en forma tal que al llegar a la parte superiol del papel deje una huella en forma de 
cometa. Por contraste, las manchas tratadas con suero positivo quedarán retenidas 
en proporción al contenido en anticuerpo. La huella que dejan las manchas tratadas 
con sueros positivos pueden ser, por comparación con el control, desde completa fi
jación hasta proporciones que se calculan desde 100% hasta títulos de 75, 50,25 
Y 10%. 

Si una mancha queda completamente fija la reacción es 100% (equivale a una 
aglutinación intensa). Dividiendo la distancia recorrida por los controles en 4 partes, 
la cola del cometa puede ser de 75 % - 50 Ó 25 % Y la intensidad es inversa al tama
ño de la huella. 

Con respecto a la fiebre tifoidea el 100% de fijación significa tifoidea actual, 
el 75% es significativa hasta la edad de 10 años, baja su valor hasta los 14 años y 
pierde su valor en adultos. 

El 50% sólo es significativo hasta la edad de 5 años; bajahastalos14años; 
pierde su valor en adultos. 

E125% sólo es sospechosa en los primeros años (menos de 5 años). 
En cuanto a la brucelosis, es significativa a todas las edades y a cualquier tí

tulo, pero sólo indica presencia de anticuerpos.. Si es más de 60~ es muy sugestiva 
de infección actual. 

En lo que se refiere al tifo, la reacción al Proteus OX19, 5610 tiene valor a 
títulos muy altos (más del 70% ) y siempre que esté de acuerdo con la clínica. Sin 
embargo hay casos de tifo con reacciones débiles. 

RESC'LTADOS: 

De las 100 muestras de sueros provenientes de los donantes analizados mediante la 
prueba en lámina, sólo 9 mostraron títulos de 1 :80 o más con el antígeno somático 
"O" de Salmonella typhi, mientras que 91 mostraron títulos por debajo de 1 :80, 
cuando utilizamos el antígeno de Brucella ninguno mostró aglutinación por encima 
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de 1 :40 y cuando utilizamos el antígeno de PtotéUl OX19 sólo 9 mostraron títuloa 
de 1:160 o más, lo cual se muestra en el Cuadro No. 1. 

El Cuadro No. 2 muestra la distribución de las muestru de donantes de acuer
do, a los resultados obtenidos utilizando la prueba de fijación de superficie; en a 
podemos obselVar que 99 de las 100 muestras mostraron menos del 70" de fijación 
con el antígeno de Salmonella typhi. y sólo 1 presentó un 70" de fijación. Con el 

CUADRO No. 1 

DlSTRIBUCION DE LAS MUESTllAS DE DONANTES DE AaJDI)O A LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS UTILIZANDO LA. PIlUEBA EN LAMINAS 


MARACAIBO 19&1 

RESULTADOS 
ANTIGENOS TOTAL 

NllG 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 

SALMONELLA 

TYPH\ 

"O" 38 28 25 100 

BRUCELLA 

PROTEUS OX19 

95 

43 2,2 19 

100 

100 

F. de l.: Instituto Hematológico de Occidente. 19tH. 

CUADRO No. 2 

DISTRIBUCION DE LAS MUESTRAS DE DONANTES DE ACUERDO A 

RESULTADOS OBTENIDOS UTILIZANDO LA PRUEBA DE 


FIJACION DE SUPEJlPI.ClE 


MARACAIBO 1981 

No, DE MUESTRASI% DE FlJACION 

SALMONELLA TYPHl BRUCELLA PROTEUSOX19 

1 

99 100 98 

F, de l.: Instituto Hematológic:o de Occidente, MaracMbc 1981. 
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antígeno de Btucella todos mostraron menos del 70 .. de fijación y con el antíge
no de Proteus OX19 sólo 2 mostraron un 70% de fijación y 98 dieron menos del 
70... 

En el Cuadro No. 3 se comparan los resultados de las 3 pruebas empleadas en 
8 casos que mostraron títulos de 1:80 o más con la prueba en ~ina, utilizando el 
antígeno "O" de Salmonella typhi; estos títulos se correspondieron con la prueba 
en tubos y los resultados con la prueba de fijación de superficie, no mostraron varia
ción significativa. 

En el Cuadro No. 4 comparamos los resultados de,las 3 pruebas empleadas en 
7 casos que mostraron títulos de 1:160 o más cuando utilizamos el antígeno de Pro

CUADRO No. 3 
SBROLOGIA COMPARATIVA BN DONANTBS DB SANGRE QUE MOSTRAllON 

TIroLOS DB 1:80 O MAS, UTILIZANDO Ag. "O" DB SALMONBLLA TYPHY 
MARACAIBO 1981 

·MUESTRAS 

1 

2 

4 

7 

8 

9 

PRUEBAE'l 

LAMIN~.8 

1:80 

1:80 

1:80 

1:80 

1:80 

1:80 

1:80 

1:80 

1:160 

PRuEBA EN 


TUBOS 


1:80 

1:80 

1:80 

1:80 

1:80 

1:80 

1:80 

1:80 
1:160 

FIJACIONDE 


SUPERFICIE 


;;. 50 % 

;;. 50 % 

;;. 50 % 

;;. 50 % 

;;. 50 % 

;;. 50 % 

;;. 50 '110 

;;. 50 '110 

;;. 70 '110 

F. del.: Instituto Hematológico de Occidente, Maracaibo 1981. 

CUADRO No. 4 

SEROLOGIA COMPARATIVA EN OONANTBS DB Si~GRE QUE MOSTRARON 


TITULOS DE 1:160 O MAS; UTILIZANDO Ag.D~l'R0TEUS OX19 

MARACAIBO 1981 


PRUEBA EN PRUEBA EN FI}ACIONDE 
MUESTRAS LAMINAS TUBOS SUPERFICIE 

1:160 1:160 ;;. 45 ~ 
1 160 1:160 ;;. ~O· !%. 

3 1 :160 1:160 ;;. 56 % 
4 1:160 1:160 ;;. 50 % 
5 1:160 1:160 ;;. 50 % 
6 
7 

1:320 
1:320 

1:320 
10320 

;;. 
;;. 

70 % 
70 % 

I 

F, de l.: Instituto Hemátológieo de Occidente, Maracáibo 1981. 
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teus OX19 en la lámina. En él podemos observar que ambas pruebas de aglutinación . 
(lámina Y tubos) se correspon.den y los resultados obtenidos con la prueba de fija
ción de superficie se correlaciona también con ellos. 

En el Cuadro No. 5 se comparan las 3 pruebas utilizadas en 8 casos compro
bados de Fiebre Tifoidea; en él podemos observar la correlación que existe entre 
las 3 pruebas utilizadas. 

En el Cuadro No. 6 mostramos la correlación existente entre las 3 pruebas en 
un caso de Brucelosis comprobada. 

CUADRO No. 5 

SEROLOOIA COMPARATIVA EN FIEBRE TIFOIDEA 

. MARACAIBO 1981 


NIVELES DE ANTICUERPOS "O" DE SALMONELLA TYPHI FI]ACIONDE 
SUPERFICIE 

LAMINAS TUBOS 

1:160 1:320 ;;;. 80'" 
1:160 1:160 ;;;. 7S'" 
1:320 1:320 ;;;. 80'" 
1:160 1:160 ;;;. 80'" 
1:320 1:320 ;;;. 90'" 
1:320 1:320 ;;;. 80'" 
1:320 1:320 ;;;. 80'" 
1:320 1:320 ;> 80'" 

F. de l.: Hospital Central "Dr. Urquinaona". Mara.caibo 1981. 

CUADRO No. 6 

SEROLOGIA COMP ARATIV A EN UN CASO DE BRUCELOSTS 


MARACAIBO 1981 


NIVELES DE ANTICUERPOS PARA BRUCELLA 
FI]AClONDE 

LAMINAS· TUBOS . SUPERFICIE 

1:320 1:640 ;;;. 90'" 

F. de l.: Hospital Central "Dr. Urquinaona". MaracatDO 1981. 
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DISCUSION: 

La utilización de pruebasserológicas para la detección y cuantificación de aglutini
nas febriles, continúa siendo un procedimiento que asociado a los datos clínicos 
constituye un recurso valioso para el diagnóstico presuntivo de una infección cau
sada por Salmonella, Brucella o Rickettsias, antes de la confirmación bacteriológica. 

Dentro de ésta se realiza r)ltinariamente la prueba de aglutinación en lámina, 
como prueba de descarte y la prueba en tubos, cuando queremos determinar con 
exactitud el título de aglutininas (11-14). A pesar de que algunos investigadores 
(15,16), no han encontrado una buena correlación de los resultados obtenidos con 
estas dos pruebas, nosotros al igual que Senewiratne (17) siempre hemos podido 
correlacionar ambas pruebas. Sin embargo quisimos utilizar una tercera técnica a 
fin de poder hacer un reporte más rápido de la misma (pocos minutos) y además 
obtener un resultado que según muchos autores (7-10) es más específico, pues ha 
sido demostrado por ellos, que la prueba de fijación de superficie es más sensible y 
más específica para la determinación de anticuerpos dirigidos contra Salrnonella, 
Brucella y Proteus OX19; de allí que en nuestro estudio quisimos utilizar esta téc
nica a fin de comparar las tres pruebas y ver si los resultados obtenidos con ellas 
eran similares y reproducibles; para esto escogimos un grupo de 100 donantes de 
sangre del Instituto Hematológico de @ccidente, por ser más fácil de obtención 
de las muestras; así mismo utilizamos como grupo testigo 8 m.!lestras de pacientes 
con fiebre tifoidea y una con brucelosis, confirmados todos ellos por el aislamien
to del agente causal. 

De los resultados obtenidos en nuestro estudio, podemos concluir que la 
prueba de fijación de superficie se correlaciona bien con los resultados obtenidos 
con las otras dos pruebas utilizadas y además que los resultados son reproducibles, 
por lo que nos permitimos recomendarla como prueba de rutina, sobre todo para 
utilizarla como prueba de descarte cuando se estudian grandes poblaciones a fin de 
consumir menor cantidad de reactivos; sólo que dadas las condiciones climáticas de 
nuestra región es recomendable tomar muy en cuenta las recomendaciones hechas 
por el Laboratorio de Desarrollo Dr. M. Ruiz Castañeda; por otra parte hay que to
mar en cuenta que el papel reactivo sólo se prepara en dichos Laboratorios lo que 
disminuye su utilidad. 
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